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1: Obecné informace

Kavalni filtr ALN OATF je odstranitelny filtr (trvaly a/nebo do¢asny). Jeho uréenym ucelem je poskytnout
ucinnou ochranu proti plicni embolii.

Kavalni filtr ALN OATF je tvofen dvanécti nozickami z nerezové oceli 316 LVM. Sest nozicek ma hacky
pro uchyceni v duté Zile, tii nozi¢ky umoziuji vycentrovani filtru v duté zile a dalsi tii nozi¢ky proti
naklonéni optimalizuji vystfedéni filtru v duté Zzile.

Tento kavalni filtr ALN OATF je urcen k implantovani pacientim s primérem duté zily mensim nebo
rovnajicim se 32 mm.

Pied pouzitim si pozorné ptectéte navod. Timto navodem je mozné se fidit pouze v piipadé, ze jste se
rozhodli pro zavedeni cestou v. femoralis. Nepouzivejte pro zavadéni jinou piistupovou cestou (v.
brachialis, v. jugularis nebo v. poplitea).

Kavalni filtr ALN OATF je dodavan sterilni. Je uren pro jedno pouziti.



2: Symboly

Tato kapitola obsahuje definici symbolti pouzivanych k oznaceni vyrobku a uvedenych na obalu.
Katalogové ¢islo

Cislo sarze

Sériové ¢islo

Pouzitelné do

Datum vyroby

Upozornéni

Viz navod k pouziti

Sterilizovano pomoci ethylenoxidu, dvojity sterilni
bariérovy systém

STERILEEQ|
Nepouzivejte opakované

Znovu nesterilizujte

Pokud je obal poskozeny, ptipravek nepouzivejte

e@o()urrwEgE

Uchovavejte v suchu

).

\V
"
\

Chrante pted slune¢nim zafenim

-E/

Podminéné MRI kompatibilni

Nepyrogenni

Zdravotnickym prostiedkem

Jedineénym identifikatorem prostiedku

LEE =B

Vyrobcem



3: Obsah sady

Pfed samotnym zavadénim zkontrolujte, zda sada obsahuje veskeré potrebné dily. Pokud néjaky dil chybi,
pouzijte jinou sadu.

Kavalni filtr ALN OATF zavadény cestou v. femoralis obsahuje tyto dily:
- Filtr o vy$ce 6 cm (1) umistény v drzaku filtru (2).

- Drzék filtru se sklada z kuzelové trubice, z ochranné zatky, spony a pistu (3). Pist tlaci filtr do
zavadéciho katétru pomoci kovové trubice.

- Zavadéci systém, jehoz soucasti je dilatator o délce 660 mm (4) (Serveny konektor Luer Lock)
nasroubovany v zavadécim katétru 7F o délce 600 mm (5).

- Tlaény katétr o délce 614 mm (6). Tento dil umoziuje posouvani filtru v zavadécim katétru.
- Punk¢ni jehlu o priméru 18G a délce 70 mm (7).
- Vodici drat s ,,J* zakonéenim potazeny teflonem o praméru 0,035" a délce 1 500 mm (8).

Sada kavalniho filtru ALN OATF zavadéného cestou v. femoralis je dodavana sterilni ajedna se
o prostiedek pro jedno pouziti. Sterilizace se provadi ethylenoxidem.

< (3) Pist umoznujici

tlaceni filtru
/N

.\ ¢——— (2) Drzik filtru

;'\ «———— (1) Filtr umistény v drzaku N —
filtru prozavadéni cestou v.
femoralis
. 3\
(=) = (4) Dilatator
(5) Zavadéci katétr 7F > Zavadci systém
(vnitini priimer)
| =l - > (6) Tlagny katétr
J
(o
= — -:;f\f\
/7 =
- Tre—— ﬁ{{f = D ,fj
NS - =

7) Punk¢ni jehla
™ ] (8) Vodici drat s ,,J* zakon¢enim
potazeny teflonem



4: Indikace

Kavalni filtr ALN OATF mize byt zaveden pouze v pfipadech indikaci uvedenych v této kapitole. Nize
uvedené indikace jsou uzniny spole¢nosti SFICV!'. Jsou zalozeny na konsenzech spole¢nosti SIR?
a CIRSE®.

Uznavané indikace:

Hluboka zilni trombdza (v. poplitea, v. femoralis, v. iliaca nebo duté Zzila) s plicni embolii nebo bez ni
u pacientil vykazujicich jednu nebo nékolik z nasledujicich charakteristik:

- Komplikace antikoagulaéni 1é€by vedouci k preruseni terapie,

- Symptomaticka recidiva akutni plicni embolie pii adekvatné vedené antikoagula¢ni terapii (tuto
recidivu je nutné objektivné potvrdit),

- Symptomaticka extenzivni Zilni trombodza pti G¢inné vedené antikoagulaéni terapii (tuto extenzi
je nutné objektivné potvrdit),

- Kontraindikace antikoagulaéni 1éEby pii vy$si davee (doCasné nebo trvalé).

Vazné poranéni (lebky, patete), které je lokalnim zdrojem difuznich krvaceni u pacientt, u kterych nelze
aplikovat mechanické prostfedky pro preventivni intermitentni kompresi zil a ktefi neprodélali plicni
embolii nebo u nich nebyla prokazana hluboka Zilni tromboéza.

Prevence plicni embolie pfi chirurgickych zakrocich se zvy$enym tromboembolickym rizikem u pacienti,
kteti v nedavné dob¢ prodélali hlubokou Zilni tromboézu nebo plicni embolii.

Relevantni indikace:

Prevence plicni embolie pfi chirurgickych zékrocich se zvySenym tromboembolickym rizikem u pacientd,
ktefi prodélali hlubokou Zilni tromboézu nebo plicni embolii.

Diilezité upozornéni: Schvileni indikace k preventivnimu zavedeni kavalniho filtru pied
chirurgickym zakrokem musi byt stanoveno u kazdého pacienta individualné a jednotlivi ucastnici
by si méli byt védomi souvisejicich rizik. Rozhodnuti musi byt schvaleno ve spolupraci s veSkerymi
prislu$nymi oddélenimi.

Bezpecnost a tc¢innost zdravotnického prostiedku nejsou stanoveny pro ulozeni v suprarenalni pozici nebo
v pfipadé t€hotenstvi.

I SFICV (Société Frangaise d’Imagerie Cardiaque et Vasculaire). Recommandations et Bonnes Pratiques
en Radiologie Vasculaire Interventionnelle. Mars 2007. Pages 93-101.

2SR (Society of Interventional Radiology). Guidelines for the use of retrievable and convertible vena cave
filters: report from the Society of Interventional Radiology multidisciplinary consensus conference. J.A.
Kaufman et al, Journal of Vascular Interventional Radiology 2006; 17 (3): 449-59.

3 Guidelines CIRSE 2007 (Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe). Quality
Improvement guidelines for percutaneous inferior vena cave filter placement for the prevention of
pulmonary embolism.



5: Kontraindikace

1. Pacientim, u kterych primér dolni duté Zily ptesahuje 32 mm, nemuze byt implantovan kavalni
filtr ALN OATF, protoze neni mozné provést jeho bezpecné upevnéni, a tudiz hrozi zvysené
riziko migrace.

2.  Pfitomnost trombu:
- v oblasti horni duté Zily,
- v misté vpichu,
- v homolateralni v. iliaca,
- v dolni duté Zile.

Ve vsech uvedenych ptipadech hrozi riziko, ze se tromby béhem manipulace se zavadécim systémem
posunou a zpisobi embolii.

3. Perkutanni zavedeni u pacientii vykazujicich abnormalni koagula¢ni ¢as.

4. Ve vsech piipadech, kdy je kontraindikovana rentgenova kontrola, zejména v piipadé
tehotenstvi, je nutné peclivé posouzeni vyhod a nevyhod umisténi filtru.

5. Znama precitlivélost na nékterou ze slozek piedstavuje kontraindikaci k zavedeni kavalniho
filtru OATF. (Cf 6. SloZeni).

6.  V ptipadé rizika septické embolie je zavedeni kavalniho filtru ALN OATF kontraindikovano.

7. Ulozeni kavalniho filtru ALN OATF je kontraindikovano u déti a dospivajicich.
6: SloZeni

Filtr duté zily OATF je vyroben z nerezové oceli 316LVM a ma nasledujici slozeni:

- Uhlik (C) <0,030%

- Mangan (Mn) < 2,00%

- Ktemik (Si) <0,75%

- Fosfor (P) <0,025%

- Sira (S) <0,010%

- Chrom (Cr): 17,00-19,00%
- Nikl (Ni): 13,00-15,00%

- Molybden (Mo): 2,25-3,00%
- Méd (Cu) <0,50%

- Dusik (N) <0.10%

- Kobalt (Co) <0.10 %

- Fer (Fe): balance



7: Upozornéni

Obecna upozornéni tykajici se pouZivani kavalniho filtru OATF

1.

Peclive si prectéte navod k pouziti. Timto navodem je mozné se fidit pouze v ptipadg, Ze jste se
rozhodli pro zavedeni cestou v. femoralis. Nepouzivejte pro zavadéni jinou piistupovou cestou
(v. brachialis, v. jugularis nebo v. poplitea).

Kavalni filtr ALN OATF zavadény cestou v. femoralis je dodavan pfipraveny k pouziti, je
sterilni (sterilizace ethylenoxidem) a nepyrogenni. Produkt nepouzivejte, je-li obal poskozeny,
otevieny anebo v piipadé pochybnosti ohledné jeho sterility.

Produkt skladujte na suchém a temném miste.
Kavalni filtr ALN OATF nepouzivejte po uplynuti data pouzitelnosti uvedeného na titku.

Kavalni filtr ALN OATF je uréen pro jedno pouziti a z tohoto divodu neni vhodné dily sady
opé€tovné pouzivat nebo sterilizovat.

Femoralni zavadéci systém vzdy pouzivejte se zelenym portafiltrem pro piistup cestou v.
femoralis.

Kavalni filtr ALN OATF musi byt zaveden pouze se zavadéci sadou, kterou za timto ucelem
dodala spole¢nost ALN.

Kavalni filtr ALN OATF musi byt odstranén nékterou ze sad pro extrakci nebo pfemisténi, které
za timto ucelem prodava spolecnost ALN. V zadném piipadé se nesmi odstraiovat pomoci lasa.

Obecna upozornéni tykajici se postupu

9.

Spoleénost ALN doporucuje, aby urovei odbornych znalosti operatéri 1ékaiti a ¢lent
nelékaiského personalu, ktefi budou vykony provadét, byla v souladu s doporucenimi
spole¢nosti SFICV*. To znamena, Ze pro spravné zavedeni filtru ALN musi mit zkuSenosti
alespoii s trvalym filtrem, odstranitelnym filtrem nebo do¢asnym filtrem.

Doporuceni spolecnosti SFICV:

- Aby operatér junior mohl byt povazovan za zpusobilého k provadéni daného vykonu,
musi provést 6 zavedeni jakozto asistent a 6 zavedeni samostatné pod vedenim operatéra
seniora.

- Aby operatér senior zavedl alespon 6 filtrii ro¢né pro udrzeni své odbornosti.

- Aby mé¢l radiologicky asistent zakladni troven proskoleni v oblasti vaskularnich procedur
a aby zdravotni sestry a oSetfovatelé véetné téch, ktefi jsou pfitomni na operacnim sale,
absolvovali zvlastni odbornou piipravu tykajici se invazivniho a intervenéniho
vaskulariho zobrazovani.

10. Spole¢nost ALN varuje uzivatele pred zvySenym rizikem migrace v téchto pfipadech:

- Tézké chirurgické operace (hrudnik, bfisni dutina...),
- Procedury, které mohou zménit vaskularni hemodynamiku,

- Procedury, které mohou zpUsobit kontakt s dolni dutou Zilou a/nebo mistem ulozeni filtru.

4 SFICV (Société Frangaise d’Imagerie Cardiaque et Vasculaire). Recommandations et Bonnes Pratiques
en Radiologie Vasculaire Interventionnelle. Mars 2007. Pages 93-101.



11.

12.

Pted procedurou je nutné dily sady — vodici drat s ,,J* zakoncenim, zavadéci systém (dilatator +
zavadéci katétr) — proplachnout sterilnim heparinizovanym fyziologickym roztokem nebo
podobnym isotonickym roztokem.

Nikdy neposouvejte vodici drat s,J“ zakonCenim nebo zavadéci systém bez rentgenové
kontroly.

Obecna upozornéni tykajici se kavografie

13.

14.

15.

V ptipadé pfedoperacéniho preventivniho zavedeni filtru diirazné doporucujeme provést kontrolu
filtru snimkovou dokumentaci pfed i po operaci. Tato snimkova dokumentace je archivovana
a zalozena do zdravotni dokumentace pacienta, aby bylo mozné do ni kdykoliv nahlédnout.

Ujistéte se, ze provedeni kavografie nepfedstavuje pro pacienta zadné riziko: dukladné
zohlednéte problémy souvisejici s pouzitim kontrastnich latek (alergie, selhani ledvin).

Neroztahujte filtr, pokud nebyl pfedtim zméfen primér. Méfeni priméru dolni duté zily se
provadi pomoci kavografie v pfedni aboéni projekci. Je vSak dulezité poznamenat, ze
kavografie mize skuteény pramér dolni duté zily nadhodnotit nebo podcenit. V ptipadé
podezfeni na Sirokou dolni dutou zilu (megacava) dirazné doporuujeme zmétit pramér dolni
duté Zily pomoci echografie nebo skeneru.’

Obecna upozornéni tykajici se roztaZeni kavalniho filtru ALN OATF

16.

Davejte pozor, aby se kavalni filtr ALN OATF neroztahl v trombu, ktery by mohl zabranit
uplnému rozevfeni filtru a optimalnimu upevnéni v dolni duté Zile.

Jina upozornéni

17.

18.

Jakakoli manipulace s kavalnim filtrem ALN pomoci jiného komponent nebo zafizeni, nez je
piislusenstvi dodavané pro tento tcel, je v plné odpovédnosti 1ékare.

Nespravna manipulace s filtrem duté zily ALN muize také vystavit osobu riziku
propichnuti/poranéni nebo infekce, pokud byl filtr explantovan.

Jakykoli kontaminovany nebo potencialné kontaminovany vyrobek mize pfedstavovat infek&ni
riziko a musi byt zlikvidovan vhodnym zptisobem v souladu se standardni lékaiskou praxi a
platnymi predpisy.

> Value of frontal caval measurement in the placement of inferior vena cava filters. Deepak R. Kaura
et al, Canadian Association of Radiologists Journal 1999; 5: 301-305.

10



8: Komplikace

Existuji ur¢ité potencialni komplikace souvisejici se zavadénim filtr do duté zily. Proto zavadéni nesmi
provadét 1ékafi, ktefi s témito komplikacemi nejsou obeznameni.

Tyto komplikace se mohou vyskytnout v prib&hu zavadéci procedury a/nebo po ni.
Mozné klinické komplikace zahrnuji (mimo jiné):

1. nespravné umisténi filtru,
netplné roztazeni filtru,

vyboceni filtru,

Rl

hematom nebo krvaceni v misté vpichu,
infekci v pfistupové ceste,

migraci filtru,

okluzi duté Zily,

Perforaci duté zily, cév nebo okolniho organu / struktura,

o =N N w

Hematom/krvaceni do organu/struktury,
10. umrti souvisejici s migraci trombu smérem k srdci a plicim,
11. trombozu v misté vpichu,
12. trombdzu v misté ulozeni,
13.  zlomeni né&jakého dilu filtru,
14. recidivu plicni embolie,
15. pozdni hlubokou Zzilni trombozu,
16. arytmii,
17. kontakt hlavy filtru se sténou duté zily,
18. hemotorax,
19. edém,
20. pneumotorax,
21. ulceraci,
22. edém dolnich kongetin,
23. stenoézu duté zily,
24. poskozeni stény duté zily,
25.  Arteriovendzni pistél,

26. Konsumpéni koagulopatie.

11



Znamé (ale vzacné) technické komplikace zptisobené zatizenim, se kterymi se uzivatelé mohou setkat,

zahrnuji:
Problém Pric¢ina Prevence Reseni
Pfi  posouvani filtru El(l)tra tme pomalu Nechte zavadéci systém na misté
v zavadécim katétru se | Filtr byl posouvan OSF:')uve' te aby | 2 pouzijte novy filtr.
jedna  nebo  vice | pomoci pistu pfilis posouveyte, Y Spole¢nost ALN doporucuje mit
vix oy . optimalné  prosel . - L M
nozi¢ek ohne v drzaku | velkou silou. Kuzelem drzaku k dispozici  minimalné¢  dvé
filtru. filtru zavadéci sady.

Zatlacte na filtr bez

Eﬁﬁozg?t zaiggg(ciie}?; Kdyz byl filtr zatlacen | uvolnéni pistu tak, ?ezg;.f:\;zdef: 1ﬁsli/rstem na miste
katétru, filtr vyoseny z do zavédciho | aby  profel  za Spoleérjlost AVIi]N doh orucuje mit
. ’ Y 4 katétru, pist se | nejlepsich PO -  doporucy; M
pistu a zablokovany v . , N k dispozici  minimaln¢  dvé
< uvolnil. podminek v kuzelu v
drzéku filtru. drzaku filtru. zavadéci sady.
Vyjméte poskozeny filtr
Pied  posouvanim a adaptér a zkontrolujte, zda neni
Filtr nelze zasunout do filtru je nutné, aby g(f)ls ka(iizrfél ouiziat\éa?s(flﬁltr e
S X Dilatator nebyl | dilatator  a vodici P pouzite juy ftl. .
zavadéciho katétru, vyjmut drat s ] Pokud zavadéci systém jiz neni
deformace filtru. ’ zakondenim b,,l vyhovujici, proceduru opakujte.
vyimut vy Spole¢nost ALN doporucuje mit
yymuty- kdispozici ~ minimalng  dvg
zavadéci sady.
Davejte pozor, aby
Nozicka filtru bylo se zavadécim | Cely zavadéci systém vyjméte
propichla zavadéci . o katétrem po | a pouzijte novou zavadéci sadu.
. o .. | Zauzleni zavadéciho P, < AT
katétr pii posouvani Ka-té - . | vyjmuti dilatatoru | Spole¢nost ALN doporucuje mit
F a-tétru pii procedute. . , . - L y
filtru pomoci tlacného manipulovano  za | k dispozici  minimalné¢  dvé
katétru. patici anebyl | zavadéci sady.
ohnuty.

12




9: Postup zavedeni

1: Priprava pacienta

Proved'te dezinfekcei a umistéte sterilni kryci rousky. (1) (2)

@

2: Anestezie a punkce

Proved'te lokalni anestezii a poté punkci v. femoralis pomoci dodané jehly 18G. (3)

P W % —-_-=é!3 s 3)
by S
3: Zavedeni vodiciho dratu s ,,J* zakon¢enim a proplach zavadéciho systému

Upozornéni: Vodici drdt s ,,J“ zakonéenim miiZe poufivat pouze Iékai proskoleny v technikdach srdeéni
katetrizace. Nikdy neposouvejte vodici drdt s ,,J“ zakoncenim nebo zavadéci systém bez rentgenové
kontroly.

Oplachnéte vodici drat s,,J¢ zakonCenim sterilnim heparinizovanym fyziologickym roztokem nebo
podobnym isotonickym roztokem a upevnéte stiikacku v urovni patice Luer rozvadéce vodiciho dratu s ,,J*
zakoncenim (4). Pomoci vyrovnavace zakfiveni (vyztuze) zasuinite ohebny konec vodiciho dratu s,J
zakoncenim do punkéni jehly. (5)

—

Proplach

“)
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Posouvejte vodici drat s,J* zakoncenim pifes punkéni jehlu. Umistéte konec vodiciho dratu s,J«
zakonéenim:

Dolni pfistup: infrarenalné.
Nechte ur¢itou délku vodiciho dratu s ,,J* zakonéenim odkrytou.

Drzte vodici drat s ,,J* zakon¢enim na misté a vytahnéte punkéni jehlu a vyztuz vodiciho dratu. (6)

©)

Upozornéni: Pii posouvdni vodiciho drdtu s ,,J* zakoncenim zajistéte, aby na ném nebyl ohyb nebo
smycka, a sledujte jeho postup pod kontrolou lékaiské zobrazovaci techniky. Vodici drat s ,J“
zakoncenim vidy posouvejte dile, nei je misto uloZeni filtru, a ddavejte pozor, aby vodici drat vidy
PFesahoval o 2 nebo 3 cm proximdlni okraj zavadéciho systému.

Upozornéni: V piipadé odporu se nesnaZte vodici drdt s ,,J* zakoncenim posouvat nebo ho vytahovat.
Zjistéte piicinu odporu pod rentgenem. Pokud piicinu odporu nelze Zjistit, vyjméte vodici drdt s ,,J“
zakoncenim a zavddéci systém.

Pro snazsi zasouvani zavadéciho systému doporucujeme provést dostatecnou incizi tkani kolem vodiciho
dratu s ,,J zakonéenim.

Proplachnéte zavadéci systém sterilnim heparinizovanym fyziologickym roztokem nebo podobnym
isotonickym roztokem.

4: Posouvani zavadéciho systému (zavadéci katétr + dilatator) a kavografie
Zasutite proximalni ¢ast vodiciho dratu s ,,J* zakoncenim do distalniho konce zavadéciho systému.

Zasouvejte zavadéci systém do zily posouvanim po vodicim dratu s ,,J* zakoncenim. (7)

-

™

Zasunite distalni konec zavadéciho systému minimalné do Grovné vv. renales.

14



Vyjméte vodici drat s ,,J* zakon¢enim. (8)

®)

Vyjméte dilatator otocenim cerveného konektoru Luer Lock proti sméru hodinovych rucicek. (9)

©

Pozor: Vodici drdt s ,,J“ zakoncenim a dilatdtor je nutné vyjmout pred provedenim kontrolni kavografie,
aby se zabrdnilo jakémukoliv traumatu duté Zily.

Zavadéci systém opatrné zasunte o nékolik centimetrti a proved'te kavografii pro zobrazeni vv. renales.

Béhem provadéni veskerych uvedenych kroku pozomné sledujte proceduru pomoci lékaiské zobrazovaci
techniky.

Upozornéni: Pred zavadénim kavalniho filtru ALN OATF je bezpodminecné nutné provést kavografii
s piedni a bocni projekci. Toto vySetieni musi umoZnit:

- ovéieni permeability a definovani anatomie dolni duté Zily, homolaterdlnich v. iliaca av.
renalis,

- zméieni délky a prioméru subrendlni dolni duté Zily, 7jisténi pFipadnych anatomickych zmén

dolni duté Zily (dvojita dutd Zila, levd dolni duta Zila, vrozené nevyvinuti...),

pavye Py

- diagnostikovani patologie dolni duté Zily (¢dsteénd nebo vplnd tromboza duté Zily, extrinsicka
komprese souvisejici s adenopatii, nddorovy syndrom nebo aneurysma aorty),

- urceni nejvhodnéjsiho mista uloZeni filtru. U dolni duté Zily nevykazujici anatomické

anomadlie: hlava kavalniho filtru ALN OATF musi byt umisténa pod nejspodnéjsi v. renalis.

Ry

Upozornéni: V piipadé pochybnosti o morfologii nebo velikosti duté Zily je nutné provést nové
snimkovdni 7 riiznych thli.

Upozornéni: Neroztahujte filtr, pokud nebyl piedtim zméien prameér.

Upozornéni: Pacientiim, u kterych primér dolni duté Zily piesahuje 32 mm, nemiize byt implantovin
kavalni filtr ALN OATF, protoZe neni mozné provést jeho bezpeéné upevnéni, a tudii hrozi zvySené riziko
migrace.
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5: Proplach zavadéciho katétru

Proplachnéte zavadéci katétr sterilnim heparinizovanym fyziologickym roztokem nebo podobnym
isotonickym roztokem. (10)

-————ﬂ*

(10

Upozornéni: Nedostateény proplach katétru miiZe zpiisobit vznik sraZeniny v zavdadécim systému a Spatné
upevnéni filtru, ¢imZ se zvySi riziko migrace p¥i zavddeéni. V pripadé, Ze by procedura zavdadéni trvala
déle, nez se predpokladalo, pravidelné zavadéci katétr proplachujte.

6: Zavedeni filtru do zavadéciho katétru

Upozornéni: Zajistéte, aby vodici drit s ,,J* zakoncenim a dilatdtor byly vyjmuty pied vioZenim filtru do
zavadéciho katétru.

Uchopte drzék filtru. Sejméte ochrannou zatku a pfilozte v ose drzék filtru k zavadécimu katétru. (11) (12)

(11) (12)
Upozornéni: Filtr je umistén v dridku filtru spolecnosti ALN a je piipraven k pouZiti. Nikdy nepouZivejte
filtr, ktery byl 7 dridaku filtru vyjmut, ani ho do dridiku znovu neumist’ujte. Filtr se nepokouSejte Zadnym
zpuisobem upravovat. Zejména nezvétsujte ani nezmenSujte jeho prizmér ani neupravujte nasmérovani
filtru v dridku.

Zasuite konec drzaku filtru do patice zavadéciho katétru. Zasroubujte drzak filtru (oto¢enim ve sméru
hodinovych rucicek) na patici zavadéciho katétru. (13)

(13)

Upozornéni: Na driik filtru nepiisobte silou a na zavadéci katétr ho p¥ilis nedotahujte.

Upozornéni: Aby se pii posouvani filtru zabrdnilo perforaci zavidéciho katétru, zajistéte, aby bylo se
zavdadécim katétrem manipulovino za patici a nebyl ohnuty.
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Filtr pomalu a opatrné tlacte pomoci pistu az nadoraz, aby optimalné prosel kuzelem drzaku filtru. Timto
zpusobem umistite filtr v zavadécim katétru. (14)

(14)

Upozornéni: Pokud dojde k deformaci jedné nebo vice noficek filtru v dridku filtru, nepokracujte
a pouZijte jiny filtr.

Vyjméte prazdny drzak filtru odSroubovanim proti sméru hodinovych ruc¢icek (15).

1s)

7: Posouvani filtru aZ na misto uloZeni

Pod kontrolou lékafské zobrazovaci techniky posuiite filtr dolti pomoci tlaéného katétru. Cerna znacka na
tlaném katétru musi byt v urovni patice zavadéciho katétru. (16)

(16)

Upozornéni: Nastanou-li potize p¥i posouvani filtru v zavadécim katétru, doporucujeme v piipadé
vyrazného odporu nepokracovat a opakujte postup s druhou sadou zavadéce.

Potvrd’te nejvhodnéjsi pozici filtru v dolni duté zile. U dolni duté Zily nevykazujici anatomické anomalie:
hlava filtru musi byt umisténa pod nejspodnéjsi v. renalis. Umistéte rentgenkontrastni krouzek zavadéciho
katétru pod nejspodné&jsi v. renalis (viz obrazek 1).



Obrazek 1: Ulozeni kavalniho filtru ALN OATF pod nejspodnéjsi v. renalis
po zavedeni cestou v. femoralis.

Upozornéni: Neuvoliiujte filtr, dokud neni jeho pozice optimdlni, nejvhodnéjSi misto uloZeni filtru
potvrdi kavografie.

8: Uvolnéni filtru v misté uloZeni

Upozornéni: Neroztahujte filtr, pokud nebyl piedtim zméien priomér. Pacientiim, u kterych priomér dolni
duté Zily presahuje 32 mm, nemiiZe byt implantovan kavalni filtr ALN OATF, protoZe neni moZné provést
jeho bezpecné upevnéni, a tudiz hrozi zvySené riziko migrace.

Vytahujte zavadéci katétr po tlaéném katétru pomalu zpét bez trhavych pohybti smérem nahoru, dokud se
filtr neuvolni. (17) (18)

—
o — ———

(17) (18)

Upozornéni: Jakmile se patice zavddéciho katétru dostane do uirovné Cerné znacky tlacného katétru,
dikladné roztahnéte filtr pevnym drienim patice tlacného katétru a pomalym a plynulym vytahovdnim
zavdadéciho katétru zpét po tlacném katétru. Tak dosdhnete optimdlniho uloZeni filtru.

Upozornéni: Jakmile jsou hdcky zasunuté ve sténdch cévy, nepokousejte se filtr vyjmout nebo ho
PFemistit jinak nez s pouZitim sady pro extrakci nebo pro premisténi od spole¢nosti ALN urcené k tomuto
ucelu. Spicaté hacky by mohly vazné poskodit tkani.

Upozornéni: Pokud je filtr umistény takovym zpiisobem, Ze neposkytuje ochranu pied plicni embolii, je
nutné ho premistit nebo umistit dalsi filtr. Vzhledem k tomu, Ze nespravné umistény filtr by mohl mit
nepiiznivé ucinky na kardiorespiracni funkce, doporucujeme ho vyjmout chirurgicky nebo pomoci sady
pro extrakci nebo pro premisténi od spolecnosti ALN urcené k tomuto ucelu.
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9: Ukonceni procedury

Vyjméte tlacny katétr a proved'te postoperacni kontrolni kavografii s odectenymi a neodectenymi snimky
(pfedni a bo¢ni projekce). Snimky je nutné archivovat, musi byt dostupné na filmovém nebo elektronickém
nosici dat a zalozené do zdravotni dokumentace pacienta.

Vyjméte zavadéci katétr.
Zajistéte zastavu krvaceni v misté vpichu.
24 hodin po uloZeni filtru je nutné provést rentgenovy snimek dutiny bfi$ni (bez ptipravy).

Tento referen¢ni dokument tykajici se stability, celistvosti aulozeni filtru musi byt k dispozici pro
ptipadnou pozdgjsi konzultaci (jako soucast zdravotni dokumentace pacienta).

10: Sledovani pacienta

S ohledem na vyse uvedena rizika doporucujeme u pacienta sledovat tyto body:
- Prohlédnéte zavadéci vpich katétru, abyste se ujistili o fadném zahojeni.

- Pred propusténim pacienta a nasledné kazdy dal$i rok je nutné provést rentgenovy snimek
dutiny bfisni bez ptipravy s predni a bo¢ni projekei.

- V prvnim mésici musi byt pacientovi poskytnuta navazujici konzultace s praktik, ktery filtr
zavedl, nebo s jeho tymem a pfipadné s klinickym lékafem, ktery ho na zakrok odeslal.

- Pisemny dokument upfesiiujici:
v' typ filtru, &islo Sarze a sériové ¢islo,
v' datum zavedeni filtru,
v zafizeni a oddéleni, na kterém byl filtr zaveden,

musi byt pfedan pacientovi a jeho oSetfujicimu lékafi. Pacient a oSetiujici l1ékaf musi byt informovani
o nutném sledovani a pfipadnych komplikacich.

Pacientovi musi byt pfedana implanta¢ni karta spolecnosti ALN uréend k tomuto ucelu.

- Pfi sebemensim podezieni na rekurentni plicni embolii nebo na zanét zil je nutné provést
kontrolu permeability zobrazovaci technikou.

Souhrn bezpe¢nostnich a funkénich charakteristik bude k dispozici v Evropské databazi zdravotnickych
prostiedkti (EUDAMED) prostiednictvim tohoto odkazu: SS(C)P > SS(C)P: DOC-225 - EUDAMED.

Vetejné internetové stranky spole¢nosti Eudamed jsou: https://ec.europa.eu/tools/eudamed/#/screen/home

Elektronicka kopie tohoto navodu k pouziti je k dispozici na webovych strankach spole¢nosti ALN:
www.aln2b.com.

11: MRI

Neklinicky test provedeny dle normy ASTM F2052 prokézal, ze kavalni filtr ALN OATF je ,,MR-
podminény*. Pacient, kterému byl zaveden tento filtr, mize bez rizika podstoupit vysetieni magnetickou
rezonanci za téchto podminek po implantaci:

- statické magnetické pole o sile 3 T nebo méng,
- prostorovy gradient magnetického pole 600 Gauss/cm nebo méné,

- hodnota SAR maximalné 2 W/kg na 15minutové vysetieni.
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V prubéhu neklinického testu byl u kavalniho filtru ALN OATF zaznamenan narust teploty o 2,2°C pfi
hodnoté SAR 2 W/kg béhem 15 minut na MRI o sile magnetického pole 3 T.

Kvalita snimkti pofizenych MRI mize byt zhorSena, pokud se zajmova oblast vySetfeni nachazi ptimo
v misté nebo v blizkosti implantovaného kavalniho filtru. V takovém piipadé mize byt nutné optimalizovat
parametry prfistroje pro lepsi zobrazeni. Pii provadéni vySetieni u pacienta se zavedenym kavalnim filtrem
OATEF je vzdy nutné nahlizet do uzivatelské pfirucky k pfistroji MRIL

12: Vyjmuti

Pokud jiz nehrozi riziko embolie nebo pominou diivody indikace k zavedeni filtru, mize byt kavalni filtr
ALN OATF kdykoliv vyjmut pomoci sady pro extrakci nebo pro piremisténi od spole¢nosti ALN urcené
k tomuto tucelu.

Postup vyjmuti je popsan v navodu k pouziti sady pro extrakci nebo pro pfemisténi kavalniho filtru ALN.

Je zakéazano jakymkoliv zpiisobem manipulovat s kavalnim filtrem OATF pomoci jin¢ho pfislusenstvi, nez
je prislusenstvi uréené k tomuto ucelu, a to na plnou odpovédnost 1ékate.

Kavalni filtr ALN OATF muze byt také zaveden trvale. Rozhodnuti o vyjmuti musi byt ucinéno
individualné u kazdého pacienta v zavislosti na jeho klinickém stavu.

13: Obal a manipulace

Kavalni filtr ALN OATF je dodavan ptipraveny k pouziti, je sterilni (sterilizace ethylenoxidem)
a nepyrogenni.

Produkt nepouzivejte, je-li obal poskozeny, otevieny anebo v pfipad¢ pochybnosti ohledné jeho sterility.
Pfi manipulaci s timto produktem postupujte asepticky.

Produkt skladujte na suchém a temném miste.

Kavalni filtr ALN OATF nepouzivejte po uplynuti data pouzitelnosti uvedeného na stitku.

Kavalni filtr ALN OATF je urCen pro jedno pouziti a z tohoto diivodu neni vhodné dily sady opétovné
pouzivat nebo sterilizovat.

14: Likvidace zarizeni

Pouzité zafizeni se stava infek¢énim rizikovym zdravotnickym odpadem. Musi projit dekontaminaci a
zlikvidovat pfislusnym kandlem (piiklad: spalenim nebo pfedipravou dezinfekci) v souladu s obvyklou
lékatskou praxi a podle platnych predpist.

Nepouzity prostiedek musi byt zlikvidovan nasledovné: jehla musi byt zlikvidovana spolu s odpadem ze
zdravotnickych ¢innosti s rizikem infekce, pokud byla vyjmuta z obalu, protoze se mize vystavit nebezpeci
poranéni. Kartonovou krabici a papirové pokyny je tfeba recyklovat. Zbytek zafizeni lze zlikvidovat
prostiednictvim bézného odpadu ze zdravotnickych zafizeni.

15: Zaruka

Spole¢nost ALN prohlaSuje, ze tento produkt vyrobila s veskerou nélezitou péci. Tato zaruka nahrazuje
a vylucuje jakékoliv jiné vyslovné nebo implicitni zaruky poskytnuté na zakladé jakéhokoliv ustanoveni,
které v ni neni vyslovné uvedeno, zejména veskeré implicitni zaruky tykajici se vhodnosti vyrobku pro
uvedeni na trh a pro jeho zvlastni pouziti s ohledem na skute¢nost, ze manipulace, skladovani, opakované
¢isténi a nevhodna opakovana sterilizace tohoto vyrobku a také nékteré faktory tykajici se pacienta,
diagnostiky, 1é¢by, chirurgickych postupt atd., které jsou nezavislé na kontrole spole¢nosti ALN, maji vliv
na tento produkt a na vysledky, které umoziiuje dosdhnout.
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Spole¢nost ALN nenese odpovédnost za zadnou nahodilou nebo nepiimou skodu ani za ztraty nebo naklady
vyplyvajici pfimo ¢i nepiimo z pouzivani tohoto vyrobku.

Nekteré zemé nepovoluji vylouceni implicitnich zaruk ani dodate¢nych nebo neptimych Skod. Muzete
vyuzit jinych pravnich tikonii v souladu s pravnimi pfedpisy ve vasi zemi.

Spole¢nost ALN navic nema zadny dalsi zavazek nebo dodate¢nou odpovédnost ve vztahu k tomuto
vyrobku a k pfijeti takového zavazku ¢i odpovédnosti neopraviiuje zadnou tieti stranu.

16: Povinnost hlasit udalosti nebo rizika udalosti

Upozomeéni pro uzivatele a/nebo pacienta: jakakoli zavazna udalost, ke které dojde v souvislosti s
prostiedkem, musi byt hlaSena vyrobci a pfislusSnému organu ¢lenského statu, ve kterém je uzivatel a/nebo
pacient usazen.
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