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1: Splo$ne informacije

Komplet za ekstrakcijo ali prestavitev ALN je namenjen samo odstranjevanju filtra za votlo veno ALN s
kljukico ali brez nje, kadar pri bolniku ni ve¢ prisotna indikacija filtracije (glejte poglavje 4. Indikacije
za odstranitev filtra za votlo veno ALN in 5. Opozorila), ali prestavitvi filtra za votlo veno ALN.

Klini¢na prednost kompleta za ekstrakcijo ali repozicioniranje je omogocanje odstranitve filtra ALN Vena
Cava, ko pri bolniku ni ve¢ indikacije za filtracijo.

Njegovi uporabniki so interventni radiologi, interventni kardiologi in zilni kirurgi.

Ta medicinski pripomocek je na voljo s tremi referencami:
- Ravni sistem za odstranjevanje (RS) ALN: referenca FT.902010,
- Vnaprej ukrivljen sistem za odstranjevanje (RS) ALN: referenca FT.902010/VS2,
- Sistem za odstranjevanje (RS) 2v1 ALN: referenca RK-2010.

Izbira pripomocka je odvisna od posameznega bolnika. Kljub temu druzba ALN mo¢no priporoca, da sta na
voljo ravna in vnaprej ukrivljena referenca ali referenca 2v1.

Filter za votlo veno ALN je neobvezni filter (stalni in/ali zacasni). Ker so potrdili varnost in u¢inkovitost filtra
za votlo veno ALN', se lahko vsadi tudi za stalno, kar pomeni, da ga ni treba odstraniti.

Odloéitev glede odstranitve filtra za votlo veno ALN je treba sprejeti glede na posameznega bolnika in njegovo
klini¢no stanje (razmerje med koristmi in tveganji pri bolniku). Pred odlocitvijo glede odstranitve filtra je treba
dologiti stopnjo nujnost odstranitve.

Ravni sistem RS ALN se lahko uporablja samo z jugularnim dostopom.
Pred uporabo pozorno preberite navodila.

Ravni sistem RS ALN je ob dobavi sterilen (steriliziran z etilenoksidom) Namenjen je enkratni uporabi.
Ne sme se uporabiti znova, komponente kompleta pa se ne smejo znova sterilizirati.

1 A prospective long-term study of 220 patients with a retrievable vena cava filter for secondary prevention of venous
thromboembolism.P. Mismetti et al, en el pecho, 131 /1, 2007.



2: Simboli

V tem poglavju so predstavljene definicije simbolov, ki se uporabljajo na izdelku ali njegovi ovojnini.
Kataloska referenca

Stevilka partije

Serijska Stevilka

Rok uporabnosti

Datum izdelave
Opozorilo

Pred uporabo preberite navodila.

Sterilizirano z etilenoksidom, sistem dvojne sterilne
pregrade

Ne uporabite znova.

Ne sterilizirajte znova.

Ne uporabite, ¢e je ovojnina poskodovana.
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Shranjujte zasc¢iteno pred soncno svetlobo.
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Apirogeno

EEN

Medicinski pripomocek

Edinstveni identifikator pripomocka

Izdelovalec
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3: Vsebina kompleta

Pred zaGetkom posega se prepricajte, da so prisotne vse komponente kompleta. Ce nek del manjka, uporabite

drug komplet.

Ravni sistem RS ALN je sestavljen iz naslednjih elementov:

- prijemalnega katetra, ki vkljucuje:

- kanal velikosti 7 F z dvema ¢rnima oznakama (1),
- kosSarasto prijemalko z osmimi nitmi (2) iz nerjavnega jekla 316LVM, ki je na osnovni
gredi iz nerjavnega jekla 316LVM pritrjena na odlit rumen ro¢aj (3),

- trismerni izpiralni ventil (4),
- dilatator z rdeco konico luer lock (5),

- uvajalni kanal velikosti 9 F z radioneprepustnim oznacevalcem (6),

- punkcijska igla (7),

- s teflonom prevlecena J-vodilna zica (8).

Ravni sistem RS ALN je ob dobavi sterilen (steriliziran z etilenoksidom). Namenjen je enkratni uporabi.
Ne sme se uporabiti znova, komponente kompleta pa se ne smejo znova sterilizirati.

Prijemalni kateter
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Kanal prijemalnega
katetra z dvema ¢rnima
oznakama velikosti 7 F
(notranji premer 7 F,
zunanji premer 9 F,
dolzina 596 mm)

Prijemalka z 8 nitmi
QOdlit rocaj
3-smerni ventil

Dilatator (notranji premer
3 F, zunanji premer 9 F,
dolzina 630 mm)

Uvajalni kanal z
radioneprepustnim
trakom velikosti 9 F
(notranji premer 9 F,
zunanji premer 11 F,
dolzina 570 mm

Punkcijska igla

S teflonom prevlecena J-
vodilna Zica (0,035 palca,
dolzina 150 cm)



4: Indikacije za odstranitev filtra za votlo veno ALN

Spodaj navedene indikacije za odstranitev filtra za votlo veno ALN z uporabo ravnega sistema RS ALN je
odobrilo zdruZenje SFICV2. Temeljijo na sporazumih z zdruZenjema SIR? in CIRSE*:

- Indikacija za stalno filtracijo ni ve¢ prisotna.

- Tveganje simptomatske plju¢ne embolije je po uspesnem uvodnem antikoagulacijskem zdravljenju
(terapevtskem ali preventivnem) ali ob spremembi bolnikovega klini¢nega stanja sprejemljivo
majhno.

- Ni verjetno, da bo bolnik po prekinitvi uvodnega antikoagulacijskega zdravljenja in ob novih
klini¢nih pogojih ponovno izpostavljen velikemu tveganju pljuéne embolije.

Pomembno je, da filtra za votlo veno ALN ne odstranite, ¢e se bo pri bolniku opravil kirurski poseg, ki
vkljucuje tromboembolicno tveganje.

- Bolnikova pri¢akovana zivljenjska doba je dovolj dolga za doseganje ocenjene koristi, povezane s
prekinitvijo filtracije.

Predvsem bolniki s pricakovano Zivijenjsko dobo, krajso od 6 mesecev, niso primerni za odstranitev filtra
za votlo veno.

- Odstranitev se lahko izvede na nacin brez tveganja, ¢e bolnik nima anamneze hude reakcije na
kontrastna sredstva in tezavnega venskega dostopa ter odstranitev ne predstavlja pomembnega
tveganja za spodnjo votlo veno zaradi zna¢aja, stanja ali polozaja filtra.

- Bolnik je seznanjen z morebitnimi tveganji, povezanimi z odstranitvijo, in pristane na izvedbo posega.

- Bolnik se zaveda, da filtra za votlo veno ALN v nekaterih okolis¢inah ni mogoce odstraniti (tehnicni
ali terapevtski vzrok), in sprejme to tveganje.

- Bolnik se zaveda, da je filter za votlo veno ALN neobvezni filter (stalni in/ali za¢asni) in se je zasnoval
za stalno vsaditev, Ce odstranitev ne bi bila mogoca.

2 SFICV (Société Frangaise d’Imagerie Cardiaque et Vasculaire). Recommandations et Bonnes Pratiques en Radiologie
Vasculaire Interventionnelle. Mars 2007. Pages 93-101.

3 SIR (Society of Interventional Radiology). Guidelines for the use of retrievable and convertible vena cave filters: report
from the Society of Interventional Radiology multidisciplinary consensus conference. J.A. Kaufman et al, Journal of
Vascular Interventional Radiology 2006; 17 (3): 449-59.

4 Guidelines CIRSE 2007 (Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe). Quality Improvement
guidelines for percutaneous inferior vena cave filter placement for the prevention of pulmonary embolism.



S: Opozorila
Splosna opozorila, povezana z uporabo ravnega sistema RS ALN
1. Pozorno preberite navodila za uporabo.
2. Ravni sistem RS ALN je namenjen samo:

v odstranitvi filtra za votlo veno ALN, kadar pri bolniku ni ve¢ prisotna indikacija filtracije
(glejte poglavje 4. Indikacije za odstranitev filtra za votlo veno ALN).

v ali prestavitvi filtra za votlo veno ALN.

3. Druzba ALN zavraca vso odgovornost v primeru odstranitve katerega koli drugega pripomocka s
kompletom za ekstrakcijo ali prestavitev ALN.

4. Druzba ALN zavraca vso odgovornost v primeru poskusa odstranitve filtra za votlo veno ALN s
pripomockom, ki ni komplet za ekstrakcijo ali prestavitev ALN, priloZen za ta namen.

5. Uporaba dodatkov, ki niso prilozeni, skupaj s filtrom za votlo veno ALN ni dovoljena oziroma je
zanjo popolnoma odgovoren kirurg. Razen lasa ustreznih dimenzij, ki se lahko uporablja za
odstranitev ALN vena cava filtra s kavljem.

6. Ravni sistem RS ALN je ob dobavi pripravljen na uporabo, sterilen (steriliziran z
etilenoksidom) in apirogen. Izdelka ne uporabljajte, ¢e je ovojnina poskodovana ali odprta ali
dvomite v njegovo sterilnost.

7. Izdelek je treba shranjevati na suhem mestu in ga za¢ititi pred son¢no svetlobo.
8. Ravnega sistema RS ALN ne uporabljajte po roku uporabnosti, navedenem na oznaki.
9. Ravni sistem RS ALN je namenjen enkratni uporabi. Ne sme se uporabiti znova,

komponente kompleta pa se ne smejo znova sterilizirati. Ponovna uporaba tudi po novem
¢is€enju in novi sterilizaciji bi lahko pacienta izpostavila tveganju okuzbe in morebitne
okvare naprave (proizvajalec naprave ne nadzoruje).

10.  Ravni sistem RS ALN se lahko uporablja samo z jugularnim dostopom.

11.  Filter za votlo veno ALN je neobvezni filter (stalni in/ali zacasni). Ker so potrdili® varnost in
ucinkovitost filtra za votlo veno ALN, se lahko vsadi tudi za stalno,-kar pomeni, da ga ni treba
odstraniti.

12.  Odlogitev glede odstranitve filtra za votlo veno ALN je treba sprejeti glede na posameznega bolnika
in njegovo klini¢no stanje (razmerje med koristmi in tveganji pri bolniku). Pred odlo¢itvijo glede
odstranitve filtra je treba dolociti stopnjo nujnost odstranitve.

Opozorila, povezana z bolnikovim klini¢ni stanjem
13.  Bolniki z aktivno trombemboli¢no boleznijo, ki prejemajo antikoagulacijsko zdravljenje:

v Cas izpostavljenosti tveganju ponovitve pljuéne embolije je treba prilagoditi posameznemu
bolniku (vklju¢evanje znanih dejavnikov tveganja).

v Antikoagulacijo bolnika, za katerega je nacrtovana odstranitev filtra ALN Vena Cava, je treba
upostevati ali spremljati/ocenjevati pred posegom, da se izognemo morebitnemu tveganju za
krvavitev.

5 A prospective long-term study of 220 patients with a retrievable vena cava filter for secondary prevention of venous
thromboembolism.P. Mismetti et al, en el pecho, 131 /1, 2007.



v Pred odlocitvijo glede odstranitve filtra za votlo veno ALN je treba izkljuciti domnevno
odpoved ali zaplet antikoagulacijskega zdravljenja.

14.  Bolniki brez trombemboli¢ne bolezni:

4 Odstranitev filtra za votlo veno ALN se lahko pri bolnikih s tveganjem trombemboli¢ne
bolezni brez diagnoze trombembolicne bolezni, pri katerih se je filter vsadil zaradi
preventivnih razlogov, izvede, ko se je prvotna preventiva uspesno koncala in je verjetno, da
se bo vzdrzevala, ali ko se je veliko tveganje pljuéne embolije zmanjsalo.

v Pred odstranitvijo filtra za votlo veno ALN morajo biti odsotni vsi o€itni dokazi razvoja
trombemboli¢ne bolezni.

15.  Drugi primeri:

v Ce filter za votlo veno ALN zaradi kakr$nega koli vzroka nima ve¢ preventivne vloge,
povezane s pljuéno embolijo, ali predstavlja nevarnost za bolnika, lahko razmislite o
odstranitvi.

v Ce je e vedno prisotna indikacija za filtracijo, je treba vsaditi drug filter za votlo veno ALN.
Opozorilo pred odlo¢itvijo glede odstranitve filtra za votlo veno ALN
16.  Opraviti je treba kontrolno slikanje in natanéno oceno s krvnimi preiskavami.

Pri vseh primerih odstranitve filtra za votlo veno ALN preverite permeabilnost spodnje votle vene in se
prepricajte, da v blizini filtra za votlo veno ALN ni trombusov. To preiskavo je mogoce izvesti z
dopplerskim ultrazvokom, CT-slikanjem z injiciranjem ali kavografijo.

Ce ugotovite, da je v filtru za votlo veno ALN ujet trombus, je treba pred odlo¢itvijo glede odstranitve
dolociti njegovo velikost in vrsto. Prisotnost trombusa, ujetega v filtru za votlo veno ALN, lahko kaze, da
je filter izpolnil svoj namen (v tem primeru zagotovil, da bolezen ni napredovala) ali da filter za votlo veno
ALN predstavlja tezavo, ki vkljucuje trombozo.

Zdravstvena ekipa se mora za nadaljevanje ali prekinitev antikoagulacijskega zdravljenja odlo¢iti na osnovi
posameznega primera.

Opozorila, povezana s kavografijo

17.  Pred odstranitvijo je treba opraviti anteriorno-posteriormo (AP) in lateralno kavografijo. Njen namen
je preveriti:

4 permeabilnost in anatomijo spodnje votle vene,
v odsotnost trombusa,
v' polozaj filtra za votlo veno ALN.

Rezultati kavografije glede anatomije spodnje votle vene in polozaja filtra za votlo veno ALN zdravniku
pomagajo pri izbiri vrste kompleta za ekstrakcijo ali prestavite, ki ga bo uporabil (ravnega — referenca
FT.902010, vnaprej ukrivljenega — referenca FT.902010/VS2 ali 2v1 — referenca RK-2010).

18.  Med injiciranjem kontrastnega sredstva v uvajalni kanal ne presezite tlaka 450 psi.

19.  Zagotovite, da se lahko kavografija izvede brez tveganja za bolnika: upoStevajte vse tezave,
povezane z uporabo kontrastnega sredstva (alergije, ledvi¢no odpoved).

20.  Ce ste v dvomih glede anatomije votle vene in/ali poloZaja filtra za votlo veno ALN, morate izvesti
novo kavografijo pod drugimi vpadnimi koti.

21.  Po odstranitvi se lahko opravi kontrolna kavografija.



22, Cese zaizvedbo kavografije uporabi uvajalni sistem (uvajalni kanal in dilatator), se prepricajte, da ste
pred kavografijo odstranili dilatator. Ce ga ne odstranite, lahko pride do poskodbe votle
vene.

23.  Ce se kontrolna kavografija izvede z uvajalnim kanalom ravnega sistema RS ALN, zagotovite,
da distalni konec tega kanala ne pride v stik z vsajenim filtrom za votlo veno ALN. To lahko
spremeni polozaj filtra (tveganje nagiba ali migracije).

Splosna opozorila, povezana s posegom

24.  Strokovno znanje zdravnika in drugih operaterjev, ki bodo izvajali posege, mora biti skladno
s priporo¢ilo zdruzenja SFICV®,

4 Asistent mora glavnemu kirurgu pomagati pri vsaj 6 odstranitvah (kot 2. operater) in mora
samostojno odstraniti vsaj 6 filtrov pod nadzorom glavnega kirurga, da bo njegova
usposobljenost ustrezna.

v Glavni kirurg lahko svoje spretnosti vzdrzuje, tako da brez incidentov odstrani vsaj 6 filtrov
na leto.

v Radiolog mora prejeti osnovno usposabljanje glede Zilnega posega skladno z opredelitvijo
zdruzenja SFICV.

v Medicinske sestre, vkljuéno z instrumentarkami, morajo opraviti specificno usposabljanja
glede invazivnega in intervencijskega zilnega slikanja.

25.  Druzba ALN uporabnike opozarja na povec¢ano tveganje migracije v naslednjih primerih:
v velik kirurki poseg (torakalen, abdominalen ipd.),
4 posegi, ki lahko spremenijo hemodinamiko,
v posegi, pri katerih lahko pride do stika s spodnjo votlo veno in/ali mestom vsaditve filtra.

Glede na zgoraj omenjena morebitna tveganja je pomembno zagotoviti, da se vsi elementi, povezani z
vsaditvijo filtra za votlo veno ALN, zabeleZijo v bolnikovo zdravstveno kartoteko, ki jo je treba preveriti
pred vsakim posegom.

26.  Operaterji morajo nositi sterilna oblacila.

27.  Pred posegom je treba elemente kompleta (J-vodilno Zico in uvajalni sistem (dilatator +
uvajalni kanal 9 F)) izprati s sterilno fiziolo§ko raztopino ali podobno izotoni¢no raztopino.

28.  Celotni poseg je treba opraviti pod nadzorom z medicinskim slikanjem (najbolje s fluoroskopijo).
Opozorila glede uporabe J-vodilne Zice

29.  J-vodilno zico mora uporabljati zdravnik, ustrezno usposobljen za sréno katetrizacijo. J-vodilne
zice ali uvajalnega sistema nikoli ne potiskajte naprej brez radioloskega nadzora.

30.  Med potiskanjem J-vodilne Zice naprej preverjajte odsotnost krivin ali zank. Vedno se prepricajte,
da vsaj 2-3 cm J-vodilne zice sega ¢ez proksimalni konec uvajalnega sistema.

31.  Ce zadutite upor, J-vodilne Zice ne potiskajte naprej in je ne poskusajte odstraniti. Z radioskopijo
je treba ugotoviti vzrok upora.

32.  Zagotovite, da J-vodilno Zico in dilatator odstranite pred kavografijo, da preprecite kakrsno koli
travmo votle vene.

6 sFicv (Société Francaise d’'Imagerie Cardiaque et Vasculaire). Recommandations et Bonnes Pratiques
en Radiologie Vasculaire Interventionnelle. Mars 2007. Pages 93-101.



33.

34.
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38.
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40.
41.

42.

43.

44,

45.

46.

47.

48.

Radiografije brez kontrastnega sredstva, na katerih anatomija spodnje votle vene ni jasno vidna, se
lahko interpretirajo napacno.

Opozorila, povezana z uporabo uvajalnega kanala

Zagotovite, da distalni konec uvajalnega kanala ne pride v stik z vsajenim filtrom za votlo veno
ALN. To lahko spremeni polozaj filtra (tveganje nagiba ali migracije).

Pred vstavljanjem prijemalnega katetra v uvajalni kanal je treba radioneprepustni trak na
distalnem koncu kanala namestiti 2 cm nad vrh filtra. Ta razdalja je nujna za zaCetek posega pri
ugodnih pogojih.

Opozorila, povezana z vstavljanjem prijemalnega Kkatetra v uvajalni kanal

Zagotovite, da se J-vodilna zica in dilatator odstranita pred vstavljanjem prijemalnega katetra.

Da preprecite upogibanje uvajalnega kanala, zagotovite, da uvajalni kanal drzite za njegovo
osnovo in da ni ukrivljen.

Vedno zagotovite, da je uvajalni kanal zadostni izpran s sterilno heparinizirano fiziolosko raztopino
ali podobno izotoni¢no raztopino Nezadostno izpiranje uvajalnega kanala med posegom lahko
povzrodi nastanek strdka v njem.

Prijemalnega katetra ne vstavite v uvajalni kanal, preden prijemalke prijemalnega katetra ne
umaknete v kateter. To naredite tako, da prijemalko premaknete nazaj v kateter, tako da zavrtite
rumen nastavek luer lock v levo, da ga odklenete in povlecete za priblizno 2 cm.

Zagotovite, da je osnova uvajalnega kanala v stiku z osnovo prijemalnega katetra.

Uporabite nastavek luer lock na rumenem rocaju in nikoli ne odklenite nastavka luer lock,
privitega na prijemalni kateter.

Zaklenite nastavek luer lock na prijemalnem katetru, tako da rumen rocaj vrtite v desno. S tem odprete
prijemalko.

Opozorila, povezana z zajemom filtra za votlo veno ALN

Filtra za votlo veno ALN nikoli ne poskusajte odstraniti s prijemanjem enega od njegovih krakov.
Filter za votlo veno ALN je treba vedno odstraniti s prijemanjem njegovega vrha.

Za odstranitev filtra za votlo veno ALN pri optimalnih pogojih je treba vrh filtra popolnoma
zajeti v prijemalko na prijemalnem katetru.

Ce je vstavljanje vrha filtra v prijemalko tezavno (ali celo nemogoce), uporabite VNAPREJ
UKRIVLJEN komplet za ekstrakcijo ali prestavitev (vnaprej ukrivljen sistem RS ALN), ali
komplet za ekstrakcijo ali prestavitev 2v1 (sistem 2vl RS ALN). RAVNI komplet za ekstrakcijo
ali prestavitev (ravni sistem RS ALN) je $e vedno mogoce ukriviti brez uporabe pare (hladna
uporaba) in brez tveganja preloma. Vendar druzba ALN mocno priporo¢a, da imate na voljo vsaj
obe referenci.

Ce zelite upogniti RAVNI komplet za ekstrakcijo ali prestavitev (ravni sistem RS ALN),
morate upoStevati naslednji postopek: uvajalni kanal pustite na mestu (radioneprepustni trak
2 cm od vrha filtra). Ko zagotovite, da je prijemalka pravilno umaknjena v svoj kateter,
odstranite prijemalni kateter. Na mizi prijemalko premaknite v kateter, tako da zavrtite rumen
nastavek luer lock v levo, da ga odklenete in povlecete za priblizno 2 cm, in pripomocek
temeljite izperete prek 3-smernega ventila. Na razdalji priblizno 5 cm od distalnega konca
katetra ustvarite potreben kot. Ponovno izperite pripomocek, prijemalko umaknite v kateter in
ga ponovno vstavite v uvajalni kanal. Ta postopek lahko ponovite veckrat, vendar bo vsak
zaporeden poskus bolj tezaven.

Ko je filter pripravljen na zajem, ne povlecite prijemalnega katetra, dokler ni filter popolnoma
zajet.

Ce poloZaj filtra ne omogoda preproste odstranitve (na primer vrh filtra ob steni votle vene), je treba pred
izvedbo kakrSnih koli dodatnih endovaskularnih postopkov upostevati stopnjo nujnosti in operaterjeve
izkusnje.
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49.  Ker morebitno tveganje vkljucuje izgubo filtra med posegom, je treba upostevati priporocila
druzbe ALN.

Opozorila, povezana z izvlecenjem filtra
50. Prijemalnega katetra ne povlecite, dokler ni vidna prva ¢rna oznaka na prijemalnem katetru.

51. Napredovanje filtra in prijemalnega katetra v uvajalnem kanalu preverite z medicinskim
slikanjem.

52. Za odstranitev filtra za votlo veno ALN iz uvajalnega kanala in uporabo kanala za
pooperacijsko kavografijo (priporoceno) je treba filter za votlo veno ALN povleci z zadostno
silo.

53.  Nepravilno ravnanje s filtrom vena cava ALN lahko izpostavi osebo tudi tveganju za
punkcijo/poskodbo ali okuzbo.
Opozorilo po odstranitvi filtra za votlo veno ALN

54.  Po odstranitvi filtra za votlo veno ALN je nujno medicinsko slikanje, s katerim se potrdi
odsotnost poskodb v spodnji votli veni ali prisotnost trombusa v votli veni.

Ce opazite kakr$no koli poskodbo spodnje votle vene, bodo potrebni nekateri dodatni postopki in skrbno
klini¢no spremljanje.

55.  Potrditi je treba neoporeénost filtra za votlo veno ALN.

Ce del filtra manjka, preverite kanal in abdomen z radioloskimi slikami, da poisete in dokumentirate
manjkajoce elemente filtra.

56.  Terapevtsko sledenje po odstranitvi filtra za votlo veno ALN.

Bolnike je treba obravnavati skladno z diagnozo trombemboli¢ne bolezni, kar ne vkljucuje specificnega
zdravljenja, in pri njih nadaljevati z zdravljenjem, ¢e je primermo.

Pri vseh bolnikih je treba opravljati sledenje za novo, ponovljeno ali napredujoco globoko vensko
trombozo in/ali plju¢no embolijo.
Druga opozorila

57. Vsak kontaminiran ali potencialno kontaminiran proizvod lahko predstavlja tveganje za okuzbo
in ga je treba odstraniti prek ustreznega kanala za odstranjevanje v skladu s standardno
medicinsko prakso in veljavnimi predpisi.
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6: Mozni zapleti

Zapleti med posegom, o katerih so porocali pri odstranitvi filtra, med drugim vkljucujejo:

Premik zlomljenih komponent filtra,

Premik trombusa med odstranitvijo filtra,

Tamponada srca po odstranitvi filtra,

Poskodba votle vene, kot je razrganina, razvoj psevdoanevrizme, ruptura in intususcepcija,
Pljucna embolija,

Globoka venska tromboza,

Podplutba ali krvavitev na mestu punkcije,

Okuzba na mesu vstavitve,

Tromboza na mestu punkcije,

Kolaps vene cave na mestu predhodne dolgotrajne endotelizacije filtra,
Akutna tromboza vene cave.

Pri uporabi pri bolnikih s filtri votle vene je prisotno doloceno Stevilo morebitnih zapletov, povezanih z
vodilno J-zico. Ti zapleti vkljuCujejo predvsem tveganje premika, nagiba in moznost zagozdenja vodilne J-
Zice znotraj filtra’. Posledi¢no morajo postopek odstranitve izvesti zdravniki z ustreznim usposabljanjem
glede sr¢ne katetrizacije.

7 Guide Wire Entrapment by Inferior Vena Cava filters: an experimental study. M.J. Rosen et al, Journal of American
College of Surgeons, Vol 201, No3, 2005.
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7: Postopek za ekstrakcijo filtra za votlo veno ALN

Opozorilo: Celotni poseg je treba opraviti pod nadzorom z medicinskim slikanjem.

Opozorilo: Pred zacetkom postopka odstranjevanja filtra za votlo veno ALN je treba opraviti razliéna
preverjanja. Glejte poglavje »Opozorilo pred odlocitvijo glede odstranitve filtra za votlo veno ALN« v
tem prirocniku. Medicinsko slikanje je Se posebej nujno za preverjanje prisotnosti trombusa v filtru za
votlo veno ALN. Ce je prisoten trombus, ne odstranite filtra za votlo veno ALN.

Opozorilo: Ravni sistem RS ALN se lahko uporablja samo z jugularnim dostopom.
1: Priprava bolnika:

Razkuzite in namestite sterilna pregrinjala (1). Skrbno pripravite potrebno opremo (2) (komplet za
ekstrakcijo, sterilno heparinizirano fiziologko raztopino ali podobno izotoni¢no raztopino za izpiranje sistema

ipd.).

1) 2

Po uporabi lokalnega anestetika izbrano jugularno veno punktirajte s prilozeno punkcijsko iglo (3).

— T lﬁ'_* (3)

o=y

2: Vstavljanje J-vodilne Zice in izpiranje uvajalnega sistema
Opozorilo: J-vodilno Zico mora uporabljati zdravnik, ustrezno usposobljen za sréno katetrizacijo. J-
vodilne Zice ali uvajalnega sistema nikoli ne potiskajte naprej brez radioloskega nadzora.

J-vodilno Zico izperite s sterilno fiziolosko raztopino ali podobno izotoni¢no raztopino, pri ¢emer pritrdite
brizgo na nastavek luer lock na razdelilniku J-vodilne Zice (4). Upogljiv del J-vodilne Zice (5) vstavite v
punkcijsko iglo.
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Izpiranje

4

®)

Pod nadzorom z medicinskim slikanjem uvedite J-vodilno zico skozi iglo, pri ¢emer uporabite trdni vlozek,
in J-vodilno Zico potiskajte naprej, dokler ni v polozaju nad filtrom.

J-vodilno zico drzite na mestu ter odstranite punkcijsko iglo in trdni vlozek (6).

Za lazje uvajanje skozi uvajalni sistem priporoc¢amo, da v tkivo, ki obkroza J-vodilno zico, naredite incizijo
zadostne velikosti.

(6)

Opozorilo: Med potiskanjem J-vodilne Zice naprej preverjajte odsotnost krivin ali zank. Vedno se prepricajte,
da 2-3 cm J-vodilne Zice sega Cez proksimalni konec uvajalnega sistema (7).

™

Opozorilo: Ce zacutite upor, J-vodilne Zice ne potiskajte naprej in je ne poskusajte odstraniti. Z
radioskopijo je treba ugotoviti vzrok upora. Ce vzroka upora ni mogoce odkriti, odstranite J-vodilno Zico
in uvajalni sistem.
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3: Uvajanje uvajalnega sistema (uvajalnega kanala + dilatatorja)

Pod nadzorom z medicinskim slikanjem potisnite uvajalni sistem (8) &ez J-vodilno Zico in namestite
radioneprepustni trak 2 cm nad vrhom filtra (9). Ta razdalja je nujna za zacetek posega pri optimalnih
pogojih.

i"""‘|“‘i|||||‘|‘||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||
® ®

Opozorilo: Zagotovite, da distalni konec dilatatorja ne pride v stik z vsajenim filtrom za votlo
veno ALN. To lahko spremeni polozaj filtra za votlo veno ALN (tveganje nagiba ali migracije).

Opozorilo: Da preprecite upogibanje uvajalnega kanala, zagotovite, da uvajalni kanal drzite za
njegovo osnovo in da ni ukrivijen.

Odstranite J-vodilno Zico. (10)

(10)

Odstranite dilatator, tako da rde¢ nastavek luer lock zavrtite v levo. (11)

- -(11)

4: Vstavljanje prijemalnega katetra v uvajalni kanal

Opozorilo: Zagotovite, da se J-vodilna Zica in dilatator odstranita pred vstavijanjem prijemalnega katetra.

Pred vstavitvijo katetra s prijemalko v uvajalni kanal izperite kanal in kateter z objemko, pri ¢emer uporabite
3-smerni ventil in heparinizirano fiziolosko raztopino.

Opozorilo: Nezadostno izpiranje uvajalnega kanala med posegom lahko povzroci nastanek strdka v
njem.
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Prijemalko premaknite nazaj v kateter, tako da zavrtite rumen nastavek luer lock v levo, da ga
odklenete in povlecete za priblizno 2 cm (12).

sl (12)

Opozorilo: Prijemalnega katetra ne vstavite v uvajalni kanal, preden prijemalke prijemalnega katetra
ne umaknete v kateter.

Opozorilo: Uporabite nastavek luer lock na rumenem rocaju in nikoli ne odklenite nastavka luer lock,
privitega na prijemalni kateter (13).

(13)

Luer lock na rumenem roaju Nastavek luer lock, privit na prijemalni kateter

Pod nadzorom s frontalnim in lateralnim slikanjem popolnoma vstavite prijemalni kateter v uvajalni kanal

(14).

(14)

Opozorilo: Zagotovite, da je osnova uvajalnega kanala v stiku z osnovo prijemalnega katetra (15).

15)
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Potisnite in zaklenite rumeni ro¢aj luer lock na prijemalnem katetru, tako da ga zavrtite v desno (16)
in sprostite kljukici prijemalke.

(16)

5: Zajem filtra za votlo veno ALN

Opozorilo: Filtra za votlo veno ALN nikoli ne poskusajte odstraniti s prijemanjem enega od njegovih
krakov. Filter za votlo veno ALN je treba vedno odstraniti s prijemanjem njegovega vrha. (17)

an

Prijemalni kateter pocasi pomikajte navzdol ¢ez vrh filtra in se prepricajte, da je prijemalni kateter
popolnoma v stiku z vrhom filtra za votlo veno ALN (18) (pod nadzorom z medicinskim slikanjem,
priporocljivo z uporabo lateralnega ali tri¢etrtinskega kota).

(18)

Opozorilo: Ce je vstavljanje vrha filtra v prijemalko tezavno (ali celo nemogoce), uporabite VNAPREJ
UKRIVLJEN komplet za ekstrakcijo ali prestavitev (vnaprej ukrivijen sistem RS ALN), ali komplet za
ekstrakcijo ali prestavitev 2vl (sistem 2vl RS ALN). ALN mocno priporoca, da imate na voljo vsaj obe
referenci.

Opozorilo: Ce polozaj filtra za votlo veno ALN ne omogoca preproste odstranitve (na primer vrh filtra ob
steni votle vene), je treba pred izvedbo kakrsnih koli dodatnih endovaskularnih postopkov upostevati
stopnjo nujnosti in operaterjeve izkusnje.
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Najprej uvajalni kanal pocasi pomikajte navzdol ¢ez filter za votlo veno ALN, dokler ni vidna ¢rna oznaka na
prijemalnem katetru. Ta oznaka pomeni, da je filter vstopil v uvajalni kanal (19).

19)
Opozorilo: Prijemalnega katetra ne povlecite, dokler ni vidna prva crna oznaka na prijemalnem katetru.

Potem prijemalni kateter pocasi vlecite nazaj, dokler ne postane vidna druga ¢rna oznaka (20). Filter izvlecite
iz uvajalnega kanala, tako da ga ¢vrsto povlecete (21).

@n

Opozorilo: Napredovanje filtra in prijemalnega katetra v uvajalnem kanalu preverite z medicinskim
slikanjem.

Uvajalni kanal pustite na mestu in izvedite kavografijo.

Opozorilo: Za odstranitev filtra za votlo veno ALN iz uvajalnega kanala in uporabo kanala za
pooperacijsko kavografijo (priporoceno) je treba filter za votlo veno ALN povleci z zadostno silo.

6: Konec postopka

Odstranite uvajalni kanal iz spodnje votle vene in na mestu punkcije vzpostavite hemostazo.
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8: Postopek prestavitve filtra za votlo veno ALN

Prestavitev filtra za votlo veno ALN priporo¢amo v naslednjih primerih:
- Prezgodnja sprostitev filtra za votlo veno ALN med namestitvijo
- Namescen filter za votlo veno ALN ni na prvotno nacrtovanem polozaju
- Velik nagib, ki zmanj$a zmoznost filtracije s filtrom za votlo veno ALN
1: Odstranitev filtra za votlo veno ALN

Prijemalni kateter pocasi pomikajte navzdol ¢ez vrh filtra in se prepricajte, da je prijemalni kateter
popolnoma v stiku z vrhom filtra za votlo veno ALN (22) (pod nadzorom z medicinskim slikanjem,
priporoéljivo z uporabo lateralnega ali tricetrtinskega kota).

(22)

Opozorilo: Ce je vstavljanje vrha filtra v prijemalko tezavno (ali celo nemogoce), uporabite VNAPREJ
UKRIVLJEN komplet za ekstrakcijo ali prestavitev (vnaprej ukrivijen sistem RS ALN), ali komplet za
ekstrakcijo ali prestavitev 2vI (sistem 2vl RS ALN). RAVNI komplet za ekstrakcijo ali prestavitev (ravni
sistem RS ALN) je Se vedno mogoce ukriviti brez uporabe pare (hladna uporaba) in brez tveganja preloma.
Vendar druzba ALN mocno priporoca, da imate na voljo vsaj obe referenci.

Opozorilo: Ce polozaj filtra za votlo veno ALN ne omogoca preproste odstranitve (na primer vrh filtra ob
steni votle vene), je treba pred izvedbo kakrsnih koli dodatnih endovaskularnih postopkov upostevati
stopnjo nujnosti in operaterjeve izkusnje.

Za prestavitev filtra za votlo veno ALN uvajalni kanal pocasi pomikajte navzdol ¢ez filter za votlo veno ALN,
dokler ni vidna ¢rna oznaka na prijemalnem katetru. Ta oznaka pomeni, da je filter vstopil v uvajalni kanal
(23).

Opozorilo: Pri tem koraku postopka nikoli ne povlecite za prijemalni kateter.

Opozorilo: Ko je filter za votlo veno ALN znotraj uvajalnega kanala, je treba redno injicirati sterilno
fizioloSko raztopino, da preprecite tvorbo krvnih strdkov, ki bi lahko preprecili pravilno namestitev
filtra.
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2: Namestitev uvajalnega kanala na mestu vsaditve

Radioneprepustni trak uvajalnega kanala namestite priblizno 55 mm (filter za votlo veno ALN brez
kljukice (24.1)) ali 60 mm (filter za votlo veno s kljukico ALN (24.2)) po najnizjo renalno veno, ¢e ste
potrdili moznost vsaditve filtra pod najnizjo renalno veno.

60 mm

(24.1) Filter za votlo veno ALN (24.2) Filter za votlo veno ALN
brez kljukice s kljukico

Opozorilo: Ne sprostite filtra, dokler ni na optimalnem mestu, pri cemer je treba najustreznejse mesto
vsaditve potrditi s kavografijo.

Opozorilo: Suprarenalna vsaditev filtra za votlo veno ALN se sme izvesti samo po preverjanju premera
suprarenalne votle vene (najvec 32 mm) ter prostora, ki je na voljo med najvisjo renalno veno in
preddvorom, vsaj 55 mm (visina filtra brez kljukice) ali 60 mm (viSina filtra s kljukico).

3: Sprostitev filtra na mestu vsaditve

Drzite rocaj prijemalke ter pocasi in enakomerno izvlecite uvajalni kanal ¢ez prijemalni kateter, dokler ni
prijemalka spros¢ena. Zdaj mora biti prijemalka popolnoma odprta, filter pa popolnoma namescen. (25)

(25)
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Potem pocasi povlecite ro¢aj naravnost, da prijemalko umaknete stran od vrha filtra. Prijemalka mora biti
2 cm stran od vrha filtra. (26) Uvajalni kanal je treba povleci so¢asno z ro¢ajem.

(26)

Opozorilo: odstranjevanje mora potekati pocasi in naravnost, da preprecite nagib filtra.

Opozorilo: prijemalni kateter povlecite skupaj z uvajalnim kanalom, drugace se lahko prijemalka zapre
Cez vrh filtra.

Opozorilo: Napacno namescen filter, ki kljub napaki bolnika na ustrezen nacin $citi pred pljucno
embolijo, je treba pustiti na tem mestu. Ce napacno namescen filter bolnika ne §citi pred pljucno embolijo
na ustrezen nacin, ga je treba prestaviti ali vsaditi drug filter. Odstranjevanje s kirurskim posegom ali
uporabo enega od kompletov za ekstrakcijo ali prestavitev ALN, indiciranega za ta namen, je
priporocljivo pri napacno namescenem filtru.

4: Odstranitev prijemalnega katetra

Za odstranitev prijemalnega katetra uvajalni kanal pocasi pomikajte navzdol na prijemalni kateter, dokler ni
popolnoma pokrit. (27)

27

Opozorilo: postopek je treba spremljati z medicinskim slikanjem, da zagotovite, da je prijemalka
popolnoma vstavljena v uvajalni kanal.

Prijemalni kateter pocasi vlecite ven, dokler prijemalka ne izstopi iz osnove uvajalnega kanala.

Opozorilo: napredovanje prijemalnega katetra preverite z medicinskim slikanjem.

Uvajalni kanal pustite na mestu in izvedite kavografijo.
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5: Konec postopka

Odstranite uvajalni kanal iz spodnje votle vene in na mestu punkcije vzpostavite hemostazo.

9: Sledenje bolnika

Glede na zgoraj omenjeno tveganje mora sledenje bolnika vkljucevati naslednje tocke:

v' Pregled mesta vstavitve katetra, da preverite ustrezno celjenje.

v' Po odstranitvi filtra za votlo veno ALN je nujno medicinsko slikanje, s katerim se potrdi
odsotnost poskodb v spodnji votli veni ali prisotnost trombusa v votli veni.

Slikanje je Se nujnejse, Ce je bil poseg dolg in tezaven ali se bolnik med postopkom ali po njem pritozuje nad
bolecino.

Ce opazite kakrsno koli poskodbo spodnje votle vene, bodo potrebni nekateri dodatni postopki in skrbno
klini¢no spremljanje.

v Potrditi je treba neopore¢nost filtra za votlo veno ALN.

Ce del filtra manjka, preverite kanal in abdomen z radioloskimi slikami, da poii¢ete in dokumentirate
manjkajoce elemente filtra.

Zdravnik, ki je izvedel prvotni poseg, se lahko odlo¢i za dodaten poseg.
v Terapevtsko sledenje po odstranitvi filtra za votlo veno ALN.

Bolnike je treba obravnavati skladno z diagnozo trombemboli¢ne bolezni, kar ne vkljucuje specificnega
zdravljenja, in pri njih nadaljevati z zdravljenjem, e je primermno.

Pri vseh bolnikih je treba opravljati sledenje za novo, ponovljeno ali napredujoco globoko vensko trombozo
in/ali plju¢no embolijo.

Ponovno uvedbo antikoagulacijskega zdravljenja mora zdravniska ekipa prilagoditi posameznemu
bolniku.

Povzetek varnostnih znacilnosti in znacilnosti delovanja je na voljo v Evropski zbirki podatkov o
medicinskih pripomockih (EUDAMED) prek te povezave: SS(C)P > SS(C)P: DOC-226 - EUDAMED.

Javna spletna stran Eudameda je: https://ec.europa.eu/tools/eudamed/#/screen/home.

Elektronska kopija tega uporabniskega prirocnika je na voljo na spletni strani ALN: www.aln2b.com.
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10: Ovojnina in rokovanje

Ravni sistem RS ALN je ob dobavi pripravljen na uporabo, sterilen (steriliziran z etilenoksidom) in
apirogen.

Izdelka ne uporabljajte, Ce je ovojnina poskodovana ali odprta ali dvomite v njegovo sterilnost.
Izdelek je treba shranjevati na suhem mestu in ga zascititi pred son¢no svetlobo.

Z izdelkom je treba rokovati pri asepti¢nih pogojih asepti¢nih pogojih.

Ravnega sistema RS ALN ne uporabljajte po roku uporabnosti, navedenem na oznaki.

Ravni sistem RS ALN je namenjen enkratni uporabi. Ne sme se uporabiti znova, komponente kompleta pa
se ne smejo znova sterilizirati.

11: Odstranjevanje naprave

Uporabljena naprava postane zdravstveni odpadek, ki je nevaren za okuzbe. Treba ga je dekontaminirati in
odstraniti po ustreznem kanalu (primer: sezig ali predobdelava z dezinfekcijo) v skladu z obicajno
medicinsko prakso in v skladu z veljavnimi predpisi.

Neuporabljen pripomocek je treba zavreéi na naslednji nadin: iglo je treba zavre¢i skupaj z odpadki iz
zdravstvenih dejavnosti, pri katerih obstaja tveganje okuzbe, ¢e je bila odstranjena iz embalaze, ker lahko
povzro¢i nevarnost poskodb. Kartonsko $katlo in papirnata navodila je treba reciklirati. Preostali del
naprave lahko odvrzete med obicajne odpadke zdravstvenih ustanov.

12: Jamstvo

Druzba ALN izjavlja, da je ta izdelek izdelala z vso dolzno skrbnostjo. To jamstvo nadomesti in izkljucuje
vsa druga uradna ali tiha jamstva, priznanega na podlagi katere koli druge dolocbe, ki ni izrecno navedena
v tem jamstvu, predvsem vsa tiha jamstva glede ustreznosti izdelka za prodajo in specifi¢no uporabo, saj
neustrezno rokovanje, shranjevanje, ¢is€enje in sterilizacija tega izdelka skupaj z nekaterimi dejavniki,
povezanimi z bolnikom, diagnozo, zdravljenjem ter kirurSkimi posegi, nad katerimi druzba ALN nima
nadzora, vplivajo na ta izdelek in z njim dosezene rezultate.

Druzba ALN ne bo odgovora za kakr$no koli nakljuéno ali posredno $kodo in izgube ali stroske, ki so
neposredna ali posredna posledica uporabe tega izdelka. Zagotovila pa bo zamenjavo izdelka.

Poleg tega druzba ALN ne sprejema nobenih drugih dodatnih zavez ali odgovornosti, povezanih s tem
izdelkom, in za to ne pooblasca nobenih tretjih oseb.

13: DolZnost poroc¢anja o nezgodah ali tveganjih za nezgode

Opozorilo za uporabnika in/ali bolnika: Vsako resno nezgodo, do katere pride v zvezi s pripomockom, je
treba prijaviti proizvajalcu in pristojnemu organu drzave ¢lanice, v kateri ima uporabnik in/ali bolnik sedez.
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